
IC-M118A

напряжение.

При измерении сначала подключите измеритель
ный щуп к нейтральному проводу или кабелю за
земления, а затем – к проводу под напряжением; 
после завершения измерения сначала отсоедините 
щуп от кабеля под напряжением, а затем – от ней
трального провода или кабеля заземления.

Индикация низкого заряда батареи

IC-M118A

Инструкция по эксплуатации

IC-M118A

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР



Внешний вид, технические характеристики и комплек
тация могут быть изменены без предварительного 
уведомления.

Авторизованный дистрибьютор и сервисный центр на 
территории РФ: 
Автосканеры.RU 
Адрес: 125363, РФ, г. Москва, 
Строительный проезд 10
 +7 (499) 3224268
help@autoscaners.ru


